
Принцип действия:
Тест InstaPro Swab — это быстрый, готовый к использованию индикаторный тест, 
предназначенный для обнаружения белковых остатков на поверхности.  
Изменение цвета с зеленого на фиолетовый указывает на наличие белка. 
Интенсивность и скорость изменения цвета зависят от количества белка, взятого с 
поверхности. Помимо белков, тест может также реагировать на другие 
восстанавливающие вещества, такие как: сахара, дубильные вещества и 
аскорбиновая кислота.
Область применения:
Предназначен для быстрой и качественной проверки поверхности 
технологического оборудования на наличие белка.
Предел обнаружения тест-набора:
- Минимальная обнаруживаемая концентрация: 20 мкг в течение 10 минут (при 
температуре 15-25°C).
- При концентрации ≥ 80 мкг положительные результаты можно наблюдать в 
течение 1 минуты.
- При температуре 40 °C предел обнаружения повышается до 10 мкг, а результаты 
проявляются всего за 1 минуту.
Срок годности: 12 месяцев.

InstaPro Swab - индикаторный тест для контроля 
чистоты поверхности (аналог HY-RISE )

Кат.№ Наименование Упаковка

MC32.3121.5 InstaPro Swab - индикаторный тест для контроля чистоты поверхности 25 тестов/ уп

Схема исследования:
1. Аккуратно извлеките тампон из пробирки. 
Возьмите смыв с исследуемой поверхности (примерно 10х10 см): крест-накрест по вертикали, горизонтали и 
диагонали в обоих направлениях, вращая тампон. Для сложных поверхностей, необходимо брать смыв с 
максимально возможной площади.
2. После взятия смыва, аккуратно не касаясь стенок поместите тампон в пробирку.
3. Для активации теста, надломите клапан в верхней части теста. 
4. Сожмите пробирку, выдавите жидкость в нижнюю часть пробирки. 
5. Встряхните тампон в течение 5-10 секунд для перемешивания образца с реагентом. 
6. Через 10 минут (при температуре от 15 до 25 °C) результат теста сравните с цветовой шкалой.
Если изменение цвета происходит в течение одной минуты, тест можно считать завершенным.
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этаж 2, офис 210, E-mail: info@mibioplus.ru, тел.: +7(495) 642-27-00, mibio.ru

Цвет Результат теста Описание

Пройден Чисто.

Внимание Присутствует небольшое количество белка: повторите тестирование.

Неудовлетворительно
Очистите поверхность и повторите тестирование.

Неудовлетворительно

Интерпретация результатов:

https://mibio.ru/

